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Proje Konusu 

 

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz. 

☐ Hareket izleme ve destek sistemleri  

☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri 

☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler 

☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler 

☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☒ Ortez ve protez teknolojileri 

☐ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 

 

1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi  

 

- Projemizi,el ve ayaklarında meydana gelen kemiksel hastalıklara (Pes Planus,Flexible tipi 

düz tabanlık,Pes Ekinovarus,Metacarpal vb.) çözüm olarak önermekteyiz. 

- Bu tür rahatsızlıklarda normal şartlarda Orthogez cihazı kullanılmaktadır.Orthogez cihazı 

sadece ayak rahatsızlıklarını analiz etmektedir  ve kullanılması gereken ortezi 

belirtememektedir.Kullanılacak ortezin belirtilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz..  

- Hastanın hem el hem ayak rahatsızlıklarının analiz edilmesi ve kullanılacak ortezin 

belirtilmesini sağlayacak bir analizatör önermekteyiz. 

- Proje sunuş raporumuzda projemizin amacı ve geliştireceğimiz analizatörden eksik 

bahsedilmiştir.Buna bağlı olarak hakem değerlendirmesinde yer aldığı üzere eksik 

olduğumuz noktaları tespit ettik ve bu eksiklikleri daha fazla bilgi birikimiyle beraber 

gidermeye çalıştık. 

 

1-Ortopediksel sorun tespit edildi 5- ÇeĢitli ortopedicilerden sorunla ilgili 

argümanlar toplandı 

2-Takım oluĢturuldu 6-ÇeĢitli çözümler bulundu 

3- Çözüm arayıĢına girildi 7-Çözümler arasından en mantıklı ve 

uygulanabilir olan ayırt edildi 

4-Sorun hakkında araĢtırma yapıldı 8-Çözümün detaylarıyla ilgili çalıĢma 

yapıldı 
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2. Özgünlük  

- Projemizin yenilikçi yönü kemiksel rahatsızlığa röntgen cihazının çalışma prensibi 

benzerliğiyle teşhis koyması, ardından kullanılacak ortopedik malzemeyi hastanın 

fiziğine ve yaşam tarzına uygun olarak belirtecek ve iyileşme sürecini grafiksel olarak 

açıklamasıdır. 

- Piyasada en bilindik ürünler (Röntgen,Orthogez vb.) hastanın kemiksel rahatsızlığını 

yalnızca analiz edebilmekte, yorumu ve tedavide kullanılacak yöntemin kararını doktora 

bırakmaktadır.Geliştireceğimiz cihaz Scanner (tarayıcı) üzerine hastanın radyolojik 

görüntülerini yansıtacaktır ve bu yansıttığı görüntülerde hastanın kişisel yaşam ve fiziksel 

özelliklerine bağlı olarak kullanacağı ortopedik malzeme ve kullanım süreci grafiksel 

olarak belirtilecektir. 

- Yürüme analizi iki şekilde gerçekleştirilmektedir.Hasta yürürken ve ayakta sabit durumda 

iken  özel tarayıcılarla ayakların analizi yapılmaktadır.Proje sunuş raporumuzda,hakem 

değerlendirmesinde belirtildiği gibi, analizatörümüzün analiz yönteminin üzerinde 

durulmamıştır.Geliştireceğimiz analizatörde,analizleri statik analiz yöntemi ile yapmayı 

hedeflemekteyiz. 

 

3. Yöntem  

- Yöntemimizde yapay zekaya ihtiyaç duymamızın sebebi,günlük hayatta tekrarı yapılmış 

olan teşhisleri mekaniksel bir zekaya dönüştürmek ve hayatımızı 

kolaylaştırmaktır.Günlük hayatta yapay zekasız kullandığımız metodlar kemik 

görüntülemesi için yetersizdir.Kemiğin görüntülenmesi için bir yapay zeka yöntemi 

kullanılması şarttır.Yöntemimizde kullandığımız yapay zeka yöntemleri 

HTML+CSS+JS’dir.Kullandığımız yapay zeka algoritması ‘’Denetimli 

Öğrenme’’dir.Kulandığımız programlama dili ise PYTHON’dur.Kodlarımızı 

CODEPENFR editöründe kodlamış bulunmaktayız.PYTHON’da kullandığımız 

kütüphaneler PYTORCH ve TENSORFLOW’dur.Bu kütüphaneleri kullanma sebebimiz 

ise makine öğrenmesi,derin öğrenme ve yapay sinir ağları  yöntemleri ile alakalı 

modüllere sahip olmalarıdır. 

- Geliştireceğimiz cihazın işlevi daha önce belirttiğimiz üzere röntgenin çalışma prensibi 

yardımıyla oluşacağı için röntgenin algoritmasını ve kendi oluşturduğumuz 

algoritmamızdan bir örnek eklemiş bulunmaktayız.Algoritma örneğimizin açıklaması: 

Hasta geliştirdiğimiz cihazın üstüne el veya ayak,rahatsızlığının bulunduğu bölgeyi, 

tabanlarınını yerleştirir.İlk olarak ‘’Tip 2’analizi oluşur.Tarayıcımız ekrana görüntüleri 

yansıtır.Görüntüye göre hastanın ayaklarında bulunan hasarı santim santim hesapla,eğer 

hastanın baş parmak ve orta parmak arasındaki boşluk 15 santimden fazla ise 

analizatörümüz hastayı ‘’Tip 1’ analizine yönlendirir.’’Tip 1’’ analizinden sonra,tekrar 

aynı işlemleri yapar ve hastanın bu defa bilek kemiğindeki boşluk miktarının 9 santimden 

fazla olup olmadığını tespit eder.Fazla ise,’’Tip 2’’ tarayıcıya yönlendirir.Eşit veya az ise 

hastaya Halluks Valgus teşhisini koyar.Ardından ‘’Halluks Valgus gece ateli’’ tıbbi 

ürününün kullanılması gerektiğini,hastanın kilo ve ayak hacmine bağlı olarak belirtir. 
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- Kırmızı ok ile gösterdiğimiz alanlar,geliştirdiğimiz cihazda tarayıcı alanlar olup 

vücudumuzun ayak ve el bölgelerini analiz etmektedir.Daha sonra ana ekran olan 

bilgisayara hastanın hastalık durumunu dosya halinde göndererek  detaylıca 

açıklamaktadır. 
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4. Uygulanabilirlik ve TicarileĢme Potansiyeli  

- Bir ürün arz ediliyorsa piyasada buna belirli bir talep vardır.Biz girişimcilerin en temel 

güdüsü tüketicinin belirli bir ihtiyacını belirlemek ve bunu çözümlemektir,bunu 

çözümlerken de gelir modeli oluşturup var olan cihazımızı daha büyük problemleri 

çözmek adına geliştirip kendi çapımızda büyümeye devam etmektir.Geliştireceğimiz ürün 

minimum viable product,yani ürünümüz artık çalışır vaziyettedir ancak geliştirmeye 

halen açıktır. Cihazımız, var olan röntgen ve orthogez teknolojisi ve gelişmiş hesaplama 

sistemini kullanarak,geliştireceğimiz yazılımın üzerine hayata geçirilecektir.Temel 

hedefimiz ülkemizde olan sağlık hizmetlerini en üst seviyeye taşımaktır.Ülkemizdeki 

hastanelerin yoğunluğuna ve hastaların zaman kaybına çözüm olarak üretilen cihazımız 

ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup bütün hastanelerimizde kullanılabilme özelliğine 

sahiptir.Her cihazda olduğu gibi bizim cihazımızda da bazı riskler mevcuttur.Bunlardan 

başlıca olan riskler,özellikle kadınlarda menopoz döneminden sonra kemiklerin 

zayıflaması sonucu oluşan kemik erimesi, sadece doktor tarafından hastanın 

hareketleri,kamburlaşması gözlemlendikten sonra tanı koyulabilmektedır.Yeni bir 

yazılım geliştireceğimiz için prototipimiz ilk kullanımlarda yazılımsal bir hata ile 

karşılaşabilir.Yazılımımız başlarda yanlış teşhis koyma riskine sahiptir,böyle bir açık 

meydana gelirse tecrübe ile yazılımımızı geliştirerek bu açığı kapatacağız. 

- Girişimimiz startup olduğu için daha önce kullanılmamış yöntemler 

kullanmaktayız.Böylece rekabetin daha önce olmadığı veya az olduğu piyasada yer 

almaktayız.Piyasada en bilindik muadillerimiz Röntgen,Orthogez,Kemik 

Dansitometresi’dir.Analizatörümüzün bu cihazlara oranla üstünlüğü zamandan tasarruf 

etmesi,daha detaylı analiz raporu hazırlayabilmesi ve hastanelerde yoğunluk azaltıcı role 

sahip olmasıdır.Orthogez’e göre zayıf yönü insan vücuduna radyasyon yayması iken 

röntgen açısından bakıldığında bu yönde bir zayıflığı bulunmamakla beraber röntgene 

göre daha detaylı raporlar sunmaktadır.Röntgene oranla yaklaşık 2 kat daha küçük bir 

cihaz olmasıyla beraber alandan tasarruf sağlamakta ve daha rahat taşınabilmektedir. 
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